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Velkommen

Takk for at du velger vare hgreapparater til a falge deg
gjennom hverdagen din. Som alt som er nytt, vil det ta litt
tid far du blir kjent med dem.

Denne veiledningen, sammen med statte fra
hgreapparatspesialisten, vil hjelpe deg med & forsta
fordelene og forbedringene som hgreapparatene kan
gi deg i hverdagen din.

For & fa mest mulig ut av hgreapparatene, anbefales det
at du bruker dem hver dag, hele dagen. Dette hjelper deg
med & bli vant til dem.

A FORSIKTIG
Det er viktig a lese denne bruksanvisningen og
sikkerhetshandboken ngye og i sin helhet. Falg
sikkerhetsinformasjonen for & unnga skade pa
produkt eller personskade.



Horeapparatene dine

Denne bruksanvisningen beskriver ekstrafunksjoner
som hgreapparatene dine kan ha.

Spgr hgreapparatspesialisten din om & vise
funksjonene som gjelder for hgreapparatene dine.

i

Type apparat

Hgreapparatene er BTE-modeller (Behind-The-Ear
(Bak gret)). En slange leder lyden fra hgreapparatet og
inn

i gret.

Apparatene er ogsa egnet for tilpasning til barn under
3 ar eller personer med en mental alder pa under 3 ar.

Bli kjent med hereapparatene dine

Det anbefales at du gjer deg kjent med de nye
hgreapparatene dine. Med apparatene dine i handen,
prav & bruke kontrollene og legg merke til hvor de finnes
pa apparatet. Dette vil gjare det enklere for deg a falge
og trykke pa kontrollene mens du bruker hagreapparatene.

+ Dersom du har problemer med a trykke pa
kontrollene pa hgreapparatene dine mens du
bruker dem, kan du sparre hgreapparatspesialisten
din om muligheten for en fjernkontroll.



Komponenter og navn

mvoie

e
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@/4

@ Hook O Vippebryter (kontroll)
eller flatt deksel

for pediatrisk bruk
(ekstrautstyr)

@ Mikrofonapninger

® Trykknapp (kontroll)

O LED-lampe O Batteriluke (av/pa-bryter)

Hereapparatspesialisten fester en slange og en
spesialtilpasset propp eller en LifeTip til hvert
hgreapparat.



Kontroller

Med knappen eller bryteren kan du for eksempel justere
lydstyrken eller skifte lytteprogrammer. Hgreapparatene
har enten en trykknapp og en vippebryter eller bare

en trykknapp.

Hgreapparatspesialisten har programmert funksjonene
du gnsker til knappen og bryteren.

Kontroll Venstre Hoyre

Trykknapp O O

9

Vippebryter P O O
—ar\
i Du kan ogsa bruke en fiernkontroll eller en

smarttelefon-app for a styre apparatene.



Vippebryterfunksjon L R
Trykk lett:
Lydstyrke opp/ned o o
Tinnitus lydgeneratorniva opp/ned o (0]
SoundBalance (diskantkontroll) o (0]
Romkonfigurator (Spatial Configurator) O (0]
L = venstre, R = hgyre
Trykknapp-funksjon L R
Trykk lett:
Programendring o (0]
Langt trykk:
Standby/sla pa o (0]
L = venstre, R = hgyre
Trykknapp- og vippebryterfunksjon L R
Las / las opp knappen/bryteren (0]

L = venstre, R = hgyre



Innstillinger

Lytteprogrammer

Ol WiIN -
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Les mer i delen "Skifte lytteprogram"”.

Funksjoner

O

O

O

Oppstartsforsinkelse gjgr det mulig a sette inn
hgreapparater uten pipelyd.

Les mer i delen "Sla pa og av".

AutoPhone™ bytter automatisk til
telefonprogrammet nar telefonrgret fares neer gret.
Les mer i delen "Telefonbruk".

TwinPhone overfgrer telefonsamtalen til begge
grer nar telefonrgret holdes mot ett av grene.

Les mer i delen "Telefonbruk".
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Tinnitus lydgenerator lager en lyd for a distrahere
deg fra tinnitus.

En telespole er bygd inn i instrumentet, sa den
kan koble til med teleslyngeanlegg.

Les mer i delen "Teleslyngeanlegg".

e2e wireless-funksjonen gjgr det mulig a
kontrollere begge hgreapparater samtidig.

Les mer i delen "Tradlgs funksjon".



Batterier

Nar batteriet er svakt blir lyden svakere eller du harer et
varselsignal. Batteritypen vil bestemme hvor lang tid det
er igjen til du ma skifte ut batteriet.

Hgreapparatspesialisten kan konfigurere LED-lampen til
a vise statusen til batteriet. Hereapparatet ma veere slatt
pa for a vise statusen:

® Nar batteriet er fullt, lyser LED-lampen konstant.

® Nar batterinivaet er lavt, blinker LED-lampen flere
ganger, omtrent hvert 5. sekund til batteriet er tomt.

©® Nar batteriet er tomt, slukker LED-lampen.

i Nar batterirommet er last, trenger du et verktay for
a apne det. Les mer i delen "Barnesikring".

11



Batteristorrelse og tips om handtering

Be din hgreapparatspesialist om anbefalte batterier.

Batteristarrelse: O 675

@ Bruk alltid riktig batteristgrrelse for hgreapparatene.

® Fjern batteriene hvis du ikke har tenkt & bruke
hgreapparatene pa flere dager.

® Ta alltid med deg reservebatterier.

® Fjern tomme batterier med en gang og felg lokale
resirkuleringsregler for avfallshandtering.

Skifte ut batterier

Ta ut batteriet:
> Apne batteriluken.

.

/

> Trekk batteriet ut.
\6 \\T/l
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Sette inn batteriet:
» Hvis batteriet har en beskyttelsesfilm, =
fierner du den kun nar du er klar for a
bruke batteriet.
-

> Skyv batteriet ut av luken.

Kontroller at "+"-symbolene pa batteriet

og i batteriluken stemmer overens \ Aj\“
(henvis til bildet). 3
-

En magnet i batteriluken sgrger for at
batteriet smekker pa plass.

» Lukk batteriluken forsiktig. Hvis du fgler motstand er
ikke batteriet satt helt inn.

lkke forsgk a lukke batteriluken med makt.
Den kan bli skadet.

Batterier kan du kjgpe i var nettbutikk:

www.webshop.sivantos.no

13



Barnesikring (valgfritt)

Hereapparatet ditt kan veere tilpasset med en
barnesikker batteriluke, som kan veere last (barnesikring).
Barnesikringen ma aktiveres av hgreapparatspesialisten.

Nar barnesikringen er pa, lases batteriluken automatisk
nar den lukkes. Dette forhindrer at f.eks. et barn tar ut og
svelger batteriet.

Du trenger et verktgy for & apne den laste batteriluken.
Verktoyet falger med leveringen av en batteriluke med
barnesikring.

Slik apner du en last batteriluke:

> Bruk verktayet il N\
a skyve den hvite
lasestolpen til
motsatt side.

» Hold den pa plass
og apne batteriluken
samtidig.

14



Aktivere barnesikring

i Et spesialverktay er nadvendig for & aktivere
barnesikringen. Hareapparatspesialisten din vil
aktivere barnesikringen for deg.

Felgende anvisninger er bare for
hgreapparatspesialisten din.

Posisjonen til lasestolpen i batteriluken indikerer om
batteriluken er 1ast eller ikke.

Det @vre bildet viser en ulast

batteriluke. For & lase den, ma QZ)
hgreapparatspesialisten fijerne den i
fremhevede delen.

Det nedre bildet viser en last

batteriluke. For a lase den opp, ma Q
hgreapparatspesialisten installere

en deaktiveringsenhet for barnesikringen.

15



Lase batteriluken:

» Sett spissen pa
verktgyet inn i den lille
apningen.

> Skyv/flytt den lille
plastbiten ut av
batteriluken.

Batteriluken er last.

Batteriluken kan lases opp av hgreapparatspesialisten
igjen.

Lase opp batteriluken:
» Skyv lasestolpen
med deaktiveringsenheten

for barnesikring til den v
andre siden. N L, .

» Sorg for at k(/ -
deaktiveringsenheten
for barnesikring er satt /
helt inn.

» Drei skaftet for a bryte

det av. i
y o
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Daglig bruk

Sla pa og av

Du har felgende valgmuligheter for & sla hgreapparatene

pa eller av.

Via batteriluken:
» Sla pa: Lukk batteriluken.

Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn.
> Sla av: Apne batteriluken opp til farste hake.

Via trykknapp:

> Sla pa eller av: Trykk og hold trykknappen i flere
sekunder. Se delen "Kontroller" for innstillingene av
kontrollene.

Etter oppstart, forblir tidligere brukt lydstyrke og
lytteprogram innstilt.

Via fiernkontroll:

» Folg anvisningene i fiernkontrollens bruksanvisning.

Etter oppstart, forblir tidligere brukt lydstyrke og
lytteprogram innstilt.

17



® Nar du bruker hgreapparatene, kan et ekstra
lydsignal indikere nar et apparat er slatt pa
eller av.

| [

® Hgreapparatspesialisten kan konfigurere
LED-lampen til & lyse nar apparatet er slatt pa.

® Fjern batteriene hvis du ikke vil bruke
hgreapparatene pa flere dager.

Nar oppstartsforsinkelsen er aktivert, slas
hgreapparatene pa etter en forsinkelse pa flere sekunder.
| lapet av denne tiden kan du sette inn hgreapparatene i
grene uten a oppleve ubehagelig pipelyd.

"Oppstartsforsinkelse" kan aktiveres av
hgreapparatspesialisten din.

18



Sette inn og fjerne hgreapparatene

Hgreapparatene dine er fininnstilt for ditt
hgyre og venstre gre. Fargede markarer
indikerer siden:

® rgd markgr = hgyre gre

® bla marker = venstre gre

Sette inn et hgreapparat:

» Hold slangen i den bgyde delen
som er neermest proppen

» Sett proppen forsiktig inn
i grekanalen @.

» Vri det noe til det sitter
godt fast.

» Loft hgreapparatet og for
det over gvre del av gret @.

s ® Det kan veere nyttig a sette inn hayre
hgreapparat med hgyre hand og venstre
hgreapparat med venstre hand.

® Dersom du har problemer med & sette inn
proppen, bruker du den andre handen til
a forsiktig dra ned greflippen. Dette apner
grekanalen og gjer det enklere & sette inn

proppen.

19



Ta ut et hgreapparat:
» Loft hgreapparatet og for
det over gvre del av gret @.

» Hold proppen mellom
tommelen og pekefingeren.
Vri proppen forsiktig fremover
mens du trekker den ut @.

Rengjer og terk hgreapparatene dine etter bruk.
Les mer i delen "Vedlikehold og pleie".

Justere volumet

Hgreapparatene dine justerer automatisk lydstyrken etter
lyttesituasjonen.

» Dersom du foretrekker & justere lydstyrken manuelt,
trykker du kort pa vippebryteren eller bruker en
fiernkontroll.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av vippebryteren.

En ekstra signaltone kan indikere endringen av
lydstyrken. Straks maksimalt eller minimalt volum er
nadd, kan du hare en ekstra signaltone.

20



Skifte lytteprogram

Avhengig av lyttesituasjonen, justerer hgreapparatene
automatisk lyden.

Hareapparatene kan ogsa ha flere lytteprogrammer som
lar deg endre lyden etter behov. En ekstra signaltone kan
indikere endringen av programmet.

Hereapparatspesialisten kan ogsa konfigurere
LED-lampen til & vise endringen av programmet:
LED-lampen blinker én gang hvis du bytter til program 1,
to ganger hvis du bytter til program 2, osv.

» For a skifte lytteprogrammet, trykker du pa
trykknappen eller bruker en fiernkontroll.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av knappen/
bryteren. Se avsnittet "Innstillinger" for en liste over
lytteprogrammene.

i Hyvis funksjonen AutoPhone eller TwinPhone er
aktivert, bytter lytteprogrammet automatisk til et
telefonprogram nar telefonraret er nzert gret.
Les mer i delen "Telefonbruk".

Hgreapparatspesialisten kan konfigurere
hgreapparatet ditt slik at det automatisk bytter
til audioskoprogrammet dersom audioskoen
kobles til.

Les mer i delen "Audioinngang".

| )
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Videre justeringer (valgfritt)

Kontrollene pa hgreapparatene dine kan ogsa brukes

for & endre, for eksempel, SoundBalance (diskantkontroll)
eller tinnitus lydgeneratorniva.

SoundBalance (diskantkontroll) lar deg justere bass

og diskant etter dine behov.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av kontrollene.

22



Spesielle lyttesituasjoner

Stille inn fokus (valgfritt)

Hvis du vil fokusere mer direkte pa den du prater med
som sitter foran deg, eller hvis du vil lytte til et starre
omrade, kan du kontrollere dette med romkonfigurator
(Spatial Configurator).

Du kan velge ulike nivaer — fra " smalt fokus” (venstre
bilde) til "bredt fokus” (midtre bilde) til
"360 graders fokus" (hgyre bilde).

& @ Egugaaee

Forutsetninger:
® Du ma bruke to hgreapparater.

® Vippebryteren pa ett av hgreapparatene ma stilles
inn for romkonfiguratoren (Spatial Configurator) av
hgreapparatspesialisten.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av vippebryteren.

Med en passende smarttelefon-app har du enda flere
kontrollmuligheter.

23



Stille inn fokus manuelt:

» Hyvis du har flere lytteprogrammer, bytt til
lytteprogram 1.

> Trykk pa vippebryteren som er innstilt for denne
funksjonen.

Bredt fokus er aktivt som standard.

» Trykk pa gvre vippebryter for & fa et smalere fokus,
eller nedre vippebryter for & lytte til et starre omrade.

Denne funksjonen er ment for unike og midlertidige
lyttesituasjoner. Hgreapparatene gar derfor automatisk
tilbake til automatisk innstilling av program 1 hvis
lydmiljget endres betydelig eller etter omtrent 45 minutter.
Du kan ogsa ga ut av modusen for romkonfigurering
(Spatial Configurator).

Ga ut av modus for romkonfigurering (Spatial
Configurator):

» Veksle til minimum eller maksimum niva.

En valgfri signaltone kan indikere minimum eller
maksimum niva.

» Veksle ett trinn til.

Samme signaltone som for endring av
lytteprogrammet spilles av, som indikerer

at du har avsluttet modusen for romkonfigurering
(Spatial Configurator).

24



Telefonbruk

Nar du er pa telefonen, holder
du telefonrgret noe over gret.
Hgreapparatet og telefonrgret
ma veere pa linje med hverandre.
Snu raret litt slik at aret ikke
dekkes helt til.

Telefonprogram

Det kan hende at du foretrekker en bestemt lydstyrke nar
du bruker telefonen. Be hgreapparatspesialisten om a
konfigurere et telefonprogram.

> Bytt til telefonprogrammet nar du snakker i telefonen
eller bruk den automatiske programbryteren.

Hvis et telefonprogram eller den automatiske
programbryteren er konfigurert for hgreapparatet ditt,
er det oppfert i delen "Innstillinger".

25



Automatisk bytting av program

(AutoPhone eller TwinPhone)

Hgreapparatet ditt kan automatisk velge
telefonprogrammet nar du holder telefonrgret neert
hgreapparatet. TwinPhone sender til og med anropet
i begge grene. Nar du er ferdig med & snakke i
telefonen, flytt telefonrgret unna hgreapparatet og
mikrofonmodusen vil tilbakestille seg selv.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, ber du
hgreapparatspesialisten din om a gjere fglgende:

® Aktiver funksjonen AutoPhone eller TwinPhone.
@ Kontrollere telefonrgrets magnetiske felt.

For automatisk bytting av program, registrerer
hgreapparatet ditt telefonrgrets magnetiske felt. Ikke
alle telefoner lager et magnetfelt som er sterkt nok til &
aktivere denne funksjonen. Dersom dette skjer, kan du
bruke AutoPhone-magneten, som er tilgjengelig som
et tilleggsutstyr og feste det til telefonrgret.

Se bruksanvisningen for AutoPhone-magneten for
forklaring om hvordan du plasserer magneten.

NB!

Bruk bare den godkjente AutoPhone-magneten.
Sper hgreapparatspesialisten din om dette
tilbehgret.
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Teleslyngeanlegg

Noen telefoner og offentlige steder som teatre sender
lydsignalet (musikk og tale) gjennom et teleslyngeanlegg.
Med dette anlegget, kan hgreapparatene dine motta
onsket signal direkte — uten forstyrrende stay i miljget.

Du kan vanligvis kjenne igjen ’
teleslyngeanlegg med enkelte symboler. q

y A7

Be hgreapparatspesialisten om a konfigurere et
telespoleprogram.

> Bytt til telespoleprogrammet nar du er pa et sted med
et teleslyngeanlegg.

Informasjon om hvorvidt et teleslyngeprogram er
konfigurert for hgreapparatet ditt er oppfert i delen
"Innstillinger".

Telespoleprogram og fjernkontroll
II’ NB!
For apparater med tradlgs tilkoblingsmulighet:
Nar telespoleprogrammet er aktivt, kan
fiernkontrollen lage en pulserende lyd.

» Bruk fijernkontrollen ved en starre avstand enn
10 cm.
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Audioinngang (FM-system)

Med en audioinngang kan du koble hgreapparatet ditt
til et FM-system. Et FM-system bestar av en sender
og en mottaker. Det samler inn tale ved stemmekilden
(via en separat mikrofon) og overfarer lyden direkte til
hgreapparatet.

Signalet er tydeligere og pavirkes ikke av darlig akustikk i
rommet. Dette kan veere praktisk for voksne i situasjoner
hvor det er vanskelig & hgre, samt for barn i klasserom.

De fleste FM-systemer kan koples sammen med
lydenheter som en MP3-spiller.

Notater:

® Hvis du vil bruke en audiosko, kreves en spesiell
batteriluke. Be hgreapparatspesialisten om a skifte
ut batteriluken.

® Sper hgreapparatspesialisten om & konfigurere
hgreapparatene, for eksempel:

Justere miksingen av lydinngangssignalet med
lyder fra omgivelsene.

Konfigurer hgreapparatet ditt slik at det skifter
automatisk til audioskoprogrammet hvis audioskoen
har blitt satt pa.

® Bruk bare en godkjent audiosko. Spgr
hgreapparatspesialisten din om dette tilbehgret.
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ADVARSEL
Fare for elektrisk sjokk!

» Koble audioinngangen kun til utstyr som
tilfredsstiller IEC 60065, IEC-norm for lydutstyr,
video og annet elektronisk utstyr.

m NB!
» Ta et godt grep
rundt audioskoen

nar du ) A T
fierner FM-mottakeren. / 4 .\! AN
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Feste audioskoen
> Apne batteriluken.
> Trekk dekslet ut.

Fasongen pa dekslet avhenger av hvilket type
hgreapparat du har.

» Skyv inn audioskoen.

» Sorg for at den
klikker pa plass.

» Lukk batteriluken.

30



Fjerne audioskoen
Nar audioskoen ikke er koblet til, kan du feste et deksel
for & forhindre at stev og smuss kommer inn.

» Apne batteriluken.

» Dra glidebryteren
pa audioskoen bakover
og flytt samtidig
audioskoen nedover
for & fijerne den fra
enheten.

> Skyv dekslet i pilens retning til det star i posisjon.
Fasongen pa dekslet avhenger av hvilket type
hgreapparat du har.

e

» Lukk batteriluken.
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Vedlikehold og pleie

For a forhindre skade, er det viktig at du tar vare pa
hgreapparatene og fglger noen grunnleggende regler,
som snart blir en del av din daglige rutine.

Horeapparater

Terking og oppbevaring
» Terk hgreapparatene dine over natten.

» Sper hegreapparatspesialisten om anbefalte
torkeprodukter.

» Nar hgreapparatene ikke skal brukes pa lengre tid,
oppbevarer du dem med apen batteriluke (og med
batteriene tatt ut) i et tarkesystem for & unnga negativ
innvirkning fra fuktighet.

Rengjering

Hgreapparatet har et beskyttende belegg. Hvis det
derimot ikke rengjgres regelmessig kan du skade
hgreapparatene eller forarsake personskade.

> Rengjor hgreapparatet daglig med en myk, tarr klut.

» Aldri bruk rennende vann eller senk
apparatene ned i vann.

» Bruk aldri makt nar du rengjer. é
» Spear hgreapparatspesialisten om anbefalte
rengjeringsprodukter, et spesielt vedlikeholdssett

eller mer informasjon om hvordan du holder
hgreapparatene i god stand.
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Propper og slanger

Cerumen (grevoks) kan samles opp pa proppene. Dette
kan pavirke lydkvaliteten. Rengjgr proppene daglig.

Sper hgreapparatspesialisten din om & rengjere rerene
eller skifte proppene og rgrene hvis ngdvendig.

Rengjore proppene

» Rengjer proppen med et mykt og tert lommetgrkle
rett etter at den er fjernet.

Dette forhindrer at grevoksen blir tarr og hard.

» Bruk aldri rennende vann eller senk proppen ned i
vann.

Profesjonelt vedlikehold

Hgreapparatspesialisten kan utfgre en grundig
profesjonell rengjaring og vedlikehold.

Tilpassede propper og voksfiltre bar skiftes ut av en
hgreapparatspesialist ved behov.

Kontakt hgreapparatspesialisten for informasjon om hvor
ofte du ma utfgre vedlikehold og for & teknisk hjelp.
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Mer informasjon

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetshandboken som ble levert med enheten
for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Tradles funksjon

Hgreapparatene er utstyrt med tradlgs funksjon.
Dette gjer det mulig & synkronisere mellom de to
hgreapparatene:

® Dersom du endrer program eller volum pa ett
hgreapparat blir det andre endret automatisk.

® Begge hgreapparater tilpasser seg automatisk
lyttesituasjonen samtidig.

Tradlgs funksjon gjer det mulig & bruke en fiernkontroll.

Tilleggsutstyr

Type tilgjengelig tilbehgr avhenger av type apparat.
Eksempler: En fiernkontroll, en streamingenhet
eller en app pa en smarttelefon for fiernstyring.

Noen typer hgreapparater statter CROS- og BiCROS-
lgsninger for personer med dgvhet pa én side.

Sper din hgreapparatspesialist om ytterligere
informasjon.
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Symboler som brukes i dette dokumentet

A Viser en situasjon som kan fgre til alvorlige,
moderate eller mindre skader.

m Indikerer mulig materiell skade.

* R&d og tips om hvordan du best kan handtere
enheten.

Feilsgking

Problem og mulige lgsninger

Lyden er svak.
® Ok lydstyrken.
® Skift ut det tomme batteriet.
® Rengjgr proppen.

Hgreapparatet avgir pipelyder.

® Prgv a sette proppen inn pa nytt til
den sitter godt fast.

® Demp lydstyrken.

® Rengjer proppen.

Lyden er fordreid.

©® Demp lydstyrken.
@ Skift ut det tomme batteriet.
® Rengjer proppen.

Hgreapparatet sender ut signallyder.
® Skift ut det tomme batteriet.
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Problem og mulige Igsninger

Hgreapparatet fungerer ikke.

® SIa pa hgreapparatet.
® Lukk batteriluken helt, forsiktig.
® Skift ut det tomme batteriet.
® Kontroller at batteriet settes inn pa riktig mate.
® Oppstartsforsinkelsen er aktiv.
Vent noen sekunder og forsgk pa nytt.

Ta kontakt med din hgreapparatspesialist dersom du
opplever ytterligere problemer.

36



Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Hoayre:

Servicedatoer

1:

2: :
3: 6:

Garanti

Kjgpsdato:

Garantiperiode i maneder:

Din hereapparatspesialist
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Sikkerhetsinformasjon

Denne sikkerhetshandboken gir sikkerhetsinformasjon
og annen viktig informasjon om hgreapparatene. Den
omfatter flere typer apparater og ekstrafunksjoner.

» Se bruksanvisningen til hgreapparatene for a sjekke
type apparat og aktiverte funksjoner.

Tiltenkt bruk

Hareapparater er ment a skulle forbedre harselen til
hgrselshemmede personer. Diagnoser og foreskriving av
et hgreapparat ma gjeres av en hgreapparatspesialist,
dvs., akustikere, audiografer eller gre-, nese-, halsleger.

Bruk kun hgreapparatene og tilleggsutstyr som beskrevet
i bruksanvisningene.

Symbolforklaringer

Symboler som brukes i dette dokumentet

Viser en situasjon som kan fare til alvorlige,
moderate eller mindre skader.

E] Indikerer potensiell materiell skade.

Informasjon og advarsler for barn med
hgreapparater.




Symboler pa enheten eller emballasjen

C€

0123

CE-samsvarsinformasjon, bekrefter samsvar
med gitte europeiske direktiver, se delen
"Samsvarsinformasjon".

EMC og radiokommunikasjon samsvarsmerke
for Australia, se delen "Samsvarsinformasjon".

Ekstra symbol for spesialtilpassede modeller
med tradlgs funksjonalitet.

Angir enhetens godkjente produsent.

Enheten ma ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. Les mer under
"Informasjon om avfallshandtering”.

Les og felg anvisningene i brukermanualen.

| henhold til IEC 60601-1 er de benyttede
delene i denne enheten klassifisert som B.

Ma oppbevares tarr under transport.

Temperatur under transport. Les mer under
"Drifts-, transport- og lagringsforhold".

Atmosfeerisk trykk under transport. Les mer
under "Drifts-, transport- og lagringsforhold".

BB~ Il ) D

Relativ fuktighet under transport. Les mer under
"Drifts-, transport- og lagringsforhold".




Generelle advarsler

A ADVARSEL

Fare for innvirkning pa brukerens gjenveerende

harsel.

» Bruk bare hgreapparater som har blitt spesielt
tilpasset for dine behov.

ADVARSEL
Skadefare!

» lkke bruk enheter som har apenbare skader,
men returner dem til salgsstedet.

ADVARSEL

Legg merke til at uautoriserte endringer av

produktet kan fere til skade pa produktet eller

personskade.

» Bruk kun godkjente deler og tilbehgr. Be din
hgreapparatspesialist om hjelp.

A

ADVARSEL

Hgreapparatene kan redusere visse lyder
i bakgrunnen, muligens ogsa trafikk- eller
advarselsignaler.

A ADVARSEL

Eksplosjonsfare!

» Ikke bruk hgreapparatet ditt i eksplosive
atmosfeerer (f.eks. i gruver).



A ADVARSEL
Dette produktet kan eksponere deg for nikkel,
som i staten California er regnet for & veere
kreftfremkallende. For ytterligere informasjon, ga til
www.P65Warnings.ca.gov.

A ADVARSEL

Kvelningsfare!

Hareapparatet ditt inneholder sma deler som kan

svelges.

» Hold hgreapparat, batterier og tilbehar
utenfor rekkevidde for barn og psykisk
utviklingshemmede.

» Ved svelging av deler, oppsok lege eller
sykehus straks.

Dersom du har hgreapparater som er ment for tilpasning
for barn under tre ar eller personer med mental alder
under tre ar, se ogsa delen "For barn under tre ars alder".

NB!

» Beskytt hgreapparatet ditt mot hgy fuktighet.
Ikke bruk dem i dusjen, eller nar du tar pa deg
sminke, parfyme, aftershave, harspray eller
solkrem.

El NB!

» Beskytt hgreapparatet ditt mot ekstrem varme.
Ikke oppbevar det pa et sted med direkte sollys.

|I| NB!

» lkke tark hgreapparatet i mikrobglgeovnen.



m NB!

Forskjellige typer sterk straling, f.eks. under

rontgen- eller MRI-hodeundersgkelser, kan skade

hgreapparater.

» lkke bruk hgreapparatet under disse eller
lignende prosedyrer.

Svakere straling, f.eks. fra radioutstyr eller
flyplassikkerhet, skader ikke hgreapparatet.

m NB!

Enhetene dine er i samsvar med internasjonale
standarder.

Det kan imidlertid ikke garanteres at alle
produktene pa markedet fungerer interferensfritt,
for eksempel kan enkelte induksjonskomfyrer
skape lydinterferens.

Kontraindikasjoner

A ADVARSEL
Ved kjent kontaktallergi er det viktig & undersgke
med produsenten av hgreapparat av hensyn til
allergener for hgreapparatet tas i bruk. Dersom
det oppstar allergisk reaksjon etter at man har tatt
hereapparatet i bruk, mé& man umiddelbart slutte a
bruke det, og kontakte lege.



A ADVARSEL
Ta kontakt med en hgreapparatspesialist hvis du
opplever uvanlige bivirkninger som hudirritasjon,
ekstrem oppsamling av grevoks, svimmelhet,
endring av hgrsel eller hvis du tror at det kan veere
en fremmedgjenstand i grekanalen.

A ADVARSEL
En hereapparatspesialist bgr gi rad til en mulig
bruker av hgreapparat om a ta kontakt med en
lisensiert lege fgr bruk av hgreapparatet hvis
hereapparatspesialisten fastslar at brukeren har en
av fglgende lidelser:
» Synlig medfadt eller traumatisk misdannelse av

gret.

» Tidligere aktiv drenering fra gret innen de siste
90 dagene.

» Tidligere plutselig eller raskt gkende harselstap
over de siste 90 dagene.

v

Akutt eller kronisk svimmelhet.

» Unilateral hgrselstap som har kommet plutselig
eller nylig innen de siste 90 dagene.

» Audiometrisk luft-ben-gap lik eller starre enn
15 dB ved 500 Hz, 1000 Hz, og 2000 Hz.

» Synlig bevis pa opphopning av grevoks eller et
fremmedlegeme i gregangen.

» Smerte eller ubehag i gret.



For hgreapparater med tradlgs funksjon

I noen land er det restriksjoner pa bruk av tradlgst

utstyr.

» Kontakt lokale myndigheter for videre
informasjon.

A ADVARSEL

Fare for pavirkning av elektronisk utstyr!

» | omrader hvor bruk av elektroniske eller
tradlgse enheter er begrenset, ma du sjekke om
enheten din ma slas av.

NB!

Hareapparatet ditt er utviklet for & overholde
internasjonale standarder om elektromagnetisk
kompatibilitet, men interferens med nzerliggende
elektroniske apparater kan oppsta. Dersom dette
skjer, flytter du unna kilden til interferens.



For hgreapparater med en tinnitus lydgenerator

Hgreapparatet ditt kan vaere utstyrt med en tinnitus
lydgenerator (f.eks. med et signal for behandling av
tinnitus, et tinnitusstayniva eller annen spesialfunksjon).
Bruk av tinnitus lydgenerator bgr bare skje etter samrad
med hgreapparatspesialisten.

A ADVARSEL
Fare for ytterligere innvirkning pa brukerens hgrsel.
Volumet til tinnitus lydgenerator kan settes til et
niva som kan fere til permanent harselskade nar
det brukes over lengre tid.

» Tinnitus lydgenerator bar aldri brukes i
ukomfortable nivaer.

For horeapparater med AutoPhone-magnet

A ADVARSEL
Fare for pavirkning av hjerte-lungemaskiner!
» Bruk bare en magnet nar den er ved en
trygg avstand fra hjerte-lungemaskiner, som
pacemakere eller magnetiske klaffer. For
eksempel, sikker avstand mellom en pacemaker
og en magnet ma vaere minst 10 cm.

El NB!

Magneter kan forstyrre elektriske apparater og

slette lagrede data.

» Hold magneter unna datamaskiner, skjermer,
fiernsyn, lagringsmedier og annet elektronisk
utstyr/apparater.
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m NB!

Ved umiddelbar nzerhet, kan AutoPhone-magneter

skade mottakerenhetene pa RIC-hgreapparater.

» Hold en minimumsavstand pa 2 cm mellom
RIC-mottakeren og magneter, ogsa AutoPhone-
magneten.

Du bgr for eksempel ikke oppbevare RIC-
hgreapparatet og en smarttelefon med
AutoPhone-magnet i samme lomme eller eske.

For hgreapparater med en magnet i batteriluken

A ADVARSEL
Fare for interferens med aktive og inaktive
implantater!

Det fins en magnet i batteriluken, hvis du derfor

har et aktivt eller inaktivt implantat, dvs. et

hjerneimplantat.

> Bekreft elektromagnetisk kompatibilitet far bruk.
Ta kontakt med legen som satte inn implantatet
for du bruker hgreapparatet.

» Hold trygg avstand pa omtrent 4 cm
(1,6 tommer) mellom implantatet og
hgreapparatet.
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For enkelte apparattyper

BTE-modeller

Aapparater som brukes bak gret og som har en slange.

A FORSIKTIG
Skadefare!
» Alltid bruk slangen med en dome/propp.

» Forviss deg om at domen/proppen er helt festet.

RIC-modeller

Hoyttaleren er plassert i grekanalen og er koblet il
apparatet via en receiver.

A FORSIKTIG
Skadefare!
» Bruk alltid receiveren med en propp/dome.

» Forviss deg om at proppen/domen er helt festet.

El NB!

> Ikke dra i receiveren da dette kan
skade hgreapparatene dine.

For alle andre modeller gjelder ingen modellspesifikk

sikkerhetsinformasjon.

Andre modeller
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For barn under 3 ar

Det er spesielle hgreapparater for tilpasning for barn
under 3 ar eller personer med en mental alder pa
under 3 ar. Be din hgreapparatspesialist om ytterligere
informasjon.

&

ADVARSEL
Kvelningsfare!

Hegreapparatet ditt inneholder sma deler som kan
svelges.

» Serg for ngdvendig oppsyn dersom spedbarn,

sma barn eller psykisk utviklingshemmede skal
bruke hgreapparater.

Kontroller at hgreapparatene er komplett
regelmessig.

Sarg for at barnet ditt eller den psykisk
utviklingshemmede ikke tar hgreapparatet ut av
gret.

Ta kontakt med hgreapparatspesialisten din
dersom du har andre problemer.

Hold batteriluken lukket. Kontroller at
lasemekanismen fungerer som den skal.

Hold batterier og tilbehgr utenfor rekkevidde for
barn eller psykisk utviklingshemmede.

Ta kontakt med lege eller sykehus dersom
delene svelges.
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For bestemte batterityper

For hgreapparater med innebygde stremceller
(oppladbare lithium-ion-batterier)

Les sikkerhetsinformasjonen om stremcellene i
bruksanvisningen for hgreapparatet.

For horeapparater med utskiftbare batterier

m NB!

Bruk kun sink-luft-batterier eller oppladbare
batterier av nikkelmetallhybrid (NiMH).

Ikke bruk f.eks. sglvsink eller litium-ion oppladbare
batterier.

m NB!

Batterier med lekkasje skader hgreapparatet.

» Ta ut batteriene dersom hgreapparatet ikke skal
brukes for en lengre tidsperiode.

» Sla av hgreapparatet nar det ikke er i bruk for &
spare batteriet.
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Tabellen under hjelper deg a finne riktig sink-luft-batteri.
Den riktige batteristgrrelsen for hgreapparatene dine star

i brukerveiledningen.

Batteristgrrelse IEC-kode ANSI-kode Typisk
fargekode
10 PR70 7005ZD gul
13 PR48 7000zZD oransje
312 PR41 7002zZD brun
675 PR44 7003zD bla
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Ved bruk av apper som fjernkontroll

Ved bruk av en app som fjernkontroll for hgreapparater:

A ADVARSEL

16

Fare for hgrselskade!

Enheten med appen som fijernkontroll for
hgreapparater genererer korte kontrollsignaler som
kan hgres. Selv om enheten som kjgrer appen har
sveert hgy lydutmating er det fare for hgrselskade.
Mens appen brukes:

» |kke hold hgyttaleren pa enheten mot gret ditt
eller andres gre.

» lkke bruk enheten med hodetelefoner,
gretelefoner eller andre lydavspillingsenheter.



For hgreapparatspesialister

A ADVARSEL

For hgreapparater med et effektivt lydtrykkniva pa
132 dB SPL eller mer:

Fare for at brukerens gjenvaerende hgrsel blir

svekket.

> Ta seerlige hensyn nar dette hgreapparatet
tilpasses.

Tinnitus lydgenerator

Malbefolkningen er hovedsakelig den voksne befolkning
som er over 21 ar. Pasienten kan ha noe kontroll

over nivaet eller volumet pa signalet og pasienten

burde diskutere denne justeringen samt hans eller
hennes komfortniva og lyden til signalet med deres
hgreapparatspesialist.
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A ADVARSEL

18

Fare for ytterligere innvirkning pa brukerens hgrsel.

Volumet til tinnitus lydgenerator kan settes til et niva
som kan fgre til permanent herselskade nar det
brukes over lengre tid.

» Dersom tinnitus lydgenerator skulle veere innstilt til
et slikt niva i hgreapparatet, ma du gi brukeren rad
om maksimal tid per dag som han eller hun skal
bruke tinnitus lydgenerator.
Sikkerhetsretningslinjer pa jobb kan for eksempel
begrense kontinuerlig stayeksponering pa
80 dBA SPL til 8 timer per dag.

» Tinnitus lydgenerator bar aldri brukes i
ukomfortable nivaer.



Viktig informasjon

Drifts-, transport- og lagringsforhold

For hgreapparater med innebygde stromceller
(oppladbare litium-ion-batterier)

Les betingelsene for bruk, transport og lagring i
bruksanvisningen for hgreapparatet.

For hegreapparater med utskiftbare batterier

Hgreapparatene opererer under fglgende forhold
(gjelder ogsa mellom bruk):

Temperatur 0til 50 °C
Relativ luftfuktighet 5til 93 %
Atmosfaerisk trykk 700 til 1060 hPa

Under lengre perioder med transport og lagring ma
felgende betingelser overholdes:

Oppbevaring Transport
Temperatur 10 til 40 °C -20 til 60 °C
Relativ luftfuktighet 10 til 80 % 51il 90 %

Atmosfeerisk trykk 700 til 1060 hPa 700 til 1060 hPa

Andre betingelser kan gjelde for andre deler, som
batterier.
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Informasjon om avfallshandtering

» Resirkuler hgreapparat, tilbehgr og emballasje i
henhold til lokale forskrifter.

For hegreapparater med utskiftbare batterier
» For a unnga miljgforurensning ma du ikke kaste
batteriene sammen med husholdningsavfallet.

» Resirkuler batterier i henhold til lokale bestemmelser,
eller lever dem til din hgreapparatspesialist.

Samsvarsinformasjon

CE-merkingen indikerer samsvar med fglgende
europeiske direktiver:

= 93/42/EEC vedrgrende medisinske apparater

= 2011/65/EU RoHS vedrgrende begrensning av farlige
stoffer

= Kun for produkter med tradlgs funksjonalitet:
2014/53/EU RED vedrgrende radioutstyr

Full tekst til samsvarserkleeringen kan

hentes fra www.signia-hearing.com/doc (for
hgreapparater produsert av Signia GmbH) eller fra
www.sivantos.com/doc

(for hgreapparater produsert av Sivantos GmbH).
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ACMA-samsvarsmerket & indikerer samsvar
med standardene for elektromagnetisk interferens fra
Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Enheter med FCC-merking overholder standardene i
FCC angaende elektromagnetisk interferens (kun for
produkter med tradlgs funksjonalitet).

Teknisk beskrivelse

Hvis sertifiseringsinformasjonen for USA og Canada
ikke er oppfert i hareapparatets bruksanvisning, gjelder
felgende sertifiseringsnumre:

= Tradlgs plattform, modell: e2e 3.0
= USA FCC ID: SGI-WL003BTE
= Canada: 267AB-WL003BTE

Merknader

Dette klasse B digitale apparatet overholder kanadisk
ICES-003.

Endringer eller tilpasninger gjort pa dette hgreapparatet
som ikke er uttrykkelig godkjent av den godkjente
produsenten kan annullere FCC-autorisasjonen til &
betjene dette hgreapparatet.

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og
ISEDs lisensfritatte RSS-spesifikasjoner.
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Bruken av apparatet er underlagt felgende vilkar:

= Apparatet ma ikke forarsake skadelig interferens.

= Apparatet ma tale eventuell interferens det matte
motta, inklusive interferens som kan forarsake ugnsket
funksjon.

Dette utstyret er testet, og funnet & samsvare med
grensene for digitalt utstyr av klasse B i henhold til

del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for

a gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens

i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer,

bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi og kan,

hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med
instruksene, forarsake forstyrrende interferens med
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for
at det ikke vil oppsta interferens i en bestemt installasjon.
Hvis utstyret forarsaker forstyrrende interferens for radio-
eller fiernsynsmottak, noe som kan fastslas ved a sla
utstyret av og pa, oppfordrer vi brukeren til & forsgke a
korrigere denne interferensen ved hjelp av ett eller flere
av falgende tiltak:

= Snu eller flytt mottaksantennen.

= @k avstanden mellom utstyret og mottakeren.

= Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn
den det andre utstyret er koblet til.

= Be om hjelp fra forhandleren, eller en erfaren radio-/
fiernsynstekniker.
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Denne enheten er testet for bruk pa kroppen og oppfyller
FCC-retningslinjene for eksponering for radiofrekvens
ved bruk med den godkjent produsentens tilbehar

som fglger med produktet eller er beregnet for dette
produktet. Bruk av annet tilbehgr kan medfere at FCC-
retningslinjene for eksponering for radiofrekvens ikke
overholdes.
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Dette dokumentet gjelder hgreapparater produsert av
Sivantos GmbH og Signia GmbH.

Din kontakt i Norge
Sivantos AS

Nedre Vollgate 5
0158 Oslo

Postadresse
Postboks 378 Sentrum
0102 Sentrum

Telefon 22 63 22 22

Order/ltem No. 109 682 01 | D00170074

Document No. 02379-99T07-5200 NO-DNK | D00126169
Master Rev09, 01.2019

© 05.2019, Sivantos GmbH. All rights reserved



ﬂ Godkjent produsent
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen

Tyskland

TIf. +49 9131 308 0

Din kontakt i Norge
Sivantos AS

Nedre Vollgate 5
0158 Oslo

Postadresse
Postboks 378 Sentrum
0102 Oslo

Telefon 22 63 22 22

Order/Item No. 109 662 47 | D00161218

Document No. 03119-99T04-5200 NO-DNK | D00158821
Master Rev04, 04.2019

© 08.2019, Signia GmbH. All rights reserved

www.signia-hearing.no



	Signia Motion SP primax front-press
	10944711 Motion SP px-NO
	10968201-Safety manual D9plus ROW-NO-0519-press

